
チップ アクア(CT-100)用

 ●チップから粘着剤が出ない場合

お問い合わせの前に、下記の内容をご確認ください。

クリスタルキャッチャーの取扱説明書　（困ったときには）

チップ先端にワセリンや古い粘
着剤が付着していませんか？

先端をきれいに拭き取って
から、お使いください。

チップを手で押さえ、本体を10
回ノックし、１分程お待ちくださ
い。粘着剤は出ましたか？

チップを手で押さえ、本体を右
回りに回転させて（図1）、チップ
内側の凸ネジが右回りに回転
していることをお確かめください
（図2）。
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粘着剤が出すぎた場合は
拭き取った後、通常の使
用方法でお使いください。

NO（回転していない）

YES（回転している）

下記までお問い合わせ下さい。

ネジが回転しても粘着剤
が出ない場合は、新しい
チップとお取替え下さい。

チップ内側
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凸ネジ右回りに回転させる 右回りに回転
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【お問い合わせ先】

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1
　　　　　　　　 大阪大学工学P3棟313号
TEL/FAX: 06-6877-5659　E-mail : info@so-sho.jp
URL : http://www.so-sho.jp/


